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MANIFESTAÇÃO TÉCNICA 

 

De:  Engenharia Clínica - Comprehense do Brasil  

Para: Unidade de Pronto Atendimento - UPA – 374/2023 – SEMSAU Ariquemes 

 

 

Assunto: equipamento de raio-x fixo  

 

Ilmo. Senhores (as), venho através deste, apresentar as justificativas cabíveis 

referentes a situação analisada por esta Comprehense do Brasil LTDA, inscrita sob 

CNPJ: 08.441.389/0001-12, responsável pelo contrato 374/2023 – SEMSAU 

Ariquemes, acerca dos vazamentos de água dentro da sala de radiologia.  

 

Ocorrências: presença de água em excesso nos componentes do equipamento e, 

presença de espuma expansiva no quadro geral. 

DADOS DO EQUIPAMENTO: 

Marca: CDK 

Modelo: Diafix 

Número de Série: 05716 

Patrimônio: 86266 

Localização: Setor de Radiologia, Unidade de Pronto Atendimento de Ariquemes 
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Atualmente o equipamento de raio-x fixo encontra-se em uma sala alguns pontos de 

goteiras. Foi identificado que a água também estava escorrendo para dentro do 

quadro de força geral do equipamento, representando um risco significativo à 

segurança elétrica, ao funcionamento adequado do aparelho e a integridade física de 

operadores, pacientes e do equipamento. 

Conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSAU), fora enviada uma 

equipe de manutenção predial da própria secretaria para realizar os reparos a fim de 

sanar a problemática das goteiras, o qual utilizaram espuma expansiva.  

Entretanto, ao chegarmos no local para avaliar as condições do equipamento após o 

reparo predial, esta EC detectou a presença de espuma expansiva dentro do quadro 

geral do equipamento. Não houve comunicação ou justificativa clara sobre o motivo 

de terem aplicado esse material no quadro geral. 

RISCOS E OBSERVAÇÕES: 

Segurança Elétrica: 

Equipamentos elétricos e eletrônicos não devem ser usados em condições de 

presença de líquidos em excesso, pois isso pode causar curto-circuito, choques 

elétricos ou até mesmo incêndios. 

O uso de espuma expansiva em componentes elétricos não segue orientações do 

fabricante, podendo comprometer a funcionalidade e a segurança do equipamento e 

seus operadores. 

Estado do Equipamento: 

Apesar das condições adversas, o equipamento encontra-se operacional, cumprindo 

as funções esperadas conforme especificações técnicas do fabricante. 

A presença de espuma expansiva no quadro geral pode interferir na dissipação de 

calor, na circulação de ar e no acesso para futuras manutenções. 
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RECOMENDAÇÕES POR ESTA ENGENHARIA CLÍNICA 

 Remover todos os resíduos não recomendáveis pelo fabricante do quadro geral, 

a fim de evitar possíveis danos; 

 Seguir as recomendações do fabricante do equipamento quanto à operação e 

manutenção, a fim de garantir a disponibilidade e segurança. 
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REGISTROS FOTOGRÁFICOS 

 

  

Realizado teste para verificar se a espuma é inflamável. 
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CONCLUSÃO 

Embora o equipamento esteja operacional, as condições da sala e o uso inadequado 

de espuma expansiva no quadro geral representam riscos. Esta engenharia clínica 

não possui qualquer ligação com a orientação do uso de produtos que fogem das 

especificações dos fabricantes, sendo responsável apenas pela gestão dos 

equipamentos, conforme contrato vigente. 

A adoção das medidas recomendadas contribuirá para a segurança dos profissionais, 

a preservação do equipamento e a continuidade do atendimento na unidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08 de janeiro de 2025, Ariquemes – RO 

 

 

                                                         

Sabrina Noema Alves da Costa 

Engenheira Clínica 
CREA - RS 238097    

Visto - RO 12201 


